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PRO TEST NO3

DE- Gebrauchsinformationen

WICHTIG: Tropfflaschen beim Tropfen immer mit dem Tropfer senkrecht nach unten halten und
blasenfrei tropfen. Tropfer miissen auBen trocken sein.

Lagerung der Reagenzien: Trocken bei R peratur und in Originalverpackung

1. Spiilen Sie das Messgefd mehrmals mit dem zu testenden Wasser und fiillen Sie es mit der
mitgelieferten Spritze bis zur 5-ml-Marke.

2. 4Tropfen Reagenz Nr. 1 und schiitteln.

3. Fiigen Sie einen ebenen Spatel aus Reagenz 3 (Pulver) hinzu und schiitteln Sie das GefaB. Das Pulver
lost sich nicht vollstandig auf.

4. 4Tropfen Reagenz Nr. 2 zufiigen und gut schiitteln, die Reaktion findet nach 4 Minuten statt.

5. Kippen Sie das MessgefaB3, um das Pulver in einem Winkel anzusammeln, und vergleichen Sie die
resultierende Farbe mit denen in der Tabelle, indem Sie das MessgefaB neben die ndchstgelegene Farbe
stellen und von oben vergleichen.

Reinigen Sie das Messgefd nach Gebrauch, schlieBBen Sie die Reagenzienbehlter gut und lagem Sie sie
an einem kiihlen, trockenen und lichtgeschiitzten Ort. Bewahren Sie das Produkt auBerhalb der
Reichweite von Kindern und Haustieren auf.

FR- Notice d'emploi

IMPORTANT: toujours tenir les flacons compte-gouttes verticalement avec Iembout vers le bas et
verser sans bulles d'air. Les compte-gouttes doivent étre secs de I'extérieur.

Stockage des réactifs: Dans un endroit sec a température ambiante et dans I'emballage drigine.

1. Rincez plusieurs fois le récipient de mesure avec de I'eau a tester et remplissez-le jusqu'au repére 5 ml
al'aide de la seringue fournie.

2. Ajoutez 4 gouttes de réactif no. 1 et secouez.

3. Ajouter une spatule rase de réactif 3 (poudre) et agiter. La poudre ne se dissoudra pas complétement.

4, Ajoutez 4 gouttes de réactif no. 2 et bien agiter, la réaction aura lieu aprés 4 minutes.

5. Inclinez le récipient de mesure pour accumuler la poudre a un angle et comparez la couleur résultante
avec celles du tableau en placant le récipient de mesure a coté de la couleur la plus proche, en
l'observant d'en haut.

Nettoyez le récipient de mesure aprés utilisation, fermez bien les récipients de réactif et stockez-les dans
un endroit frais, sec et a I'abri de la lumiére. Gardez le produit hors de la portée des enfants et des
animaux domestiques.

ES- Informaciones para el uso
IMPORTANTE: los frascos cuentagotas deben sujetarse siempre en posicion vertical con el cuentagotas
hacia abajo y gotear sin burbujas. El cuentagotas debe estar seco por fuera.

(6mo almacenar los reactivos: Guardar en un lugar seco a temperatura ambiente y en el envase original.

1. Enjuague el recipiente de medicion varias veces con el agua a analizary llénelo hasta la marca de 5 ml
con la jeringa proporcionada.

2. Agregue 4 gotas de reactivo nim. 1y agitar.

3. Agregue una espatula nivelada de reactivo 3 (polvo) y agite. El polvo no se disolvera por completo.
4. Agregue 4 gotas de reactivo nim. 2 y agite bien, la reaccion tendrd lugar a los 4 minutos.

5. Incline el recipiente de medicion para acumular el polvo en dngulo y compare el color resultante con
los de la tabla colocando el recipiente de medicion junto al color mas cercano, observandolo desde
arriba.

Limpiar el recipiente de medicion después de su uso, cerrar bien los recipientes de reactivo y guardarlos
en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. Mantenga el producto fuera del alcance de los nifios y las
mascotas.

NL- Gebruiksinformatie

ATTENTIE: Houd de druppelfles tijdens het druppelen altijd met de opening verticaal naar onderen en
vermijd luchtbellen tijdens het druppelen. De druppelaar moet aan de buitenkant droog blijven.
Bewaren van reagentia: Droog, bij kamertemperatuur en in de originele verpakking.

1. Spoel het maatvat meerdere keren met het te testen water en vul het met de meegeleverde
injectiespuit tot de 5 ml markering.

2.Vloeg 4 druppels reagens nr. 1 en schud.

3. Voeg een afgestreken spatel van reagens 3 (poeder) toe en schud. Het poeder lost niet volledig op.
4.\oeg 4 druppels reagens nr. 2 toe. 2 en goed schudden, de reactie vindt plaats na 4 minuten.

5. Kantel het meetvat om het poeder onder een hoek te verzamelen en vergelijk de resulterende kleur
met die in de tafel door het meetvat naast de dichtstbijzijnde kleur te plaatsen, van bovenaf
observerend.

Reinig de maatbeker na gebruik, sluit de reagenscontainers goed af en bewaar ze op een koele, droge
en tegen licht beschermde plaats. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

IT- Informazioni per I'uso

IMPORTANTE: tenere sempre il flacone contagocce verticalmente verso il basso cosi che le gocce escano
senza formare bolle d'aria. Il contagocce deve essere sempre asciutto all'esterno.

Stoccaggio dei reagenti: Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente e nella confezione
originale.

1. Risciacquare pil volte la provetta con l'acqua da esaminare e riempirla fino alla tacca dei 5 ml
servendosi della siringa.

2. Aggiungere 4 gocce del reagente n. 1 e agitare.

3. Aggiungere una spatola rasa del reagente 3 (polvere) e agitare. La polvere non si sciogliera
completamente.

4. Aggiungere 4 gocce del reagente n. 2 e agitare bene, a reazione avverra dopo 4 minuti.

5. Inclinare la provetta per accumulare la polvere in un angolo, quindi paragonare il colore della
soluzione con quelli della tabella appoggiando la provetta vicino al colore piu simile, osservandola
dall'alto.

Pulire la provetta dopo I'uso, chiudere bene i contenitori dei reagenti e conservarli in un luogo fresco,
asciutto e al riparo dalla luce. Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini ed animali domestici.

EN- Information for use

IMPORTANT: Always point the dropper vertically downwards when using the drop bottle and avoid
bubbles. The exterior surface of the dropper should be dry.

Storage of reagents: Keep dry at room temperature and in original packaging.

1. Rinse the measuring vessel several times with the water to be tested and fill it up to the 5 ml mark
using the syringe provided.

2. Add 4 drops of reagent no. 1 and shake.

3. Add a level spatula of reagent 3 (powder) and shake. The powder will not dissolve completely.

4, Add 4 drops of reagent no. 2 and shake well, the reaction will take place after 4 minutes.

5.Tilt the measuring vessel to accumulate the powder at an angle and compare the resulting color with
those in the table by placing the measuring vessel next to the closest color, observing it from above.
(lean the measuring vessel after use, close the reagent containers well and store themina cool, dry and
protected from light place. Keep the product out of the reach of children and pets.

PT- Instrugdes para utilizacao
IMPORTANTE: Para gotejar, mantenha sempre os frascos com o conta-gotas verticalmente para baixo,
sem formar bolhas de ar. Os conta-gotas devem estar secos por fora.

Armazenamento de reagentes: Armazenar em local seco a temp biente e na embal
original.

1. Enxaguie vdrias vezes o recipiente de medicdo com a dgua a testar e encha-o até a marca de 5 ml com
a seringa fornecida.

2. Adicione 4 gotas do reagente no. 1 e agite.

3. Adicione uma espétula nivelada do reagente 3 (po) e agite. O pd ndo se dissolve completamente.

4. Adicione 4 gotas do reagente no. 2 e agite bem, a reagdo ocorrerd ap6s 4 minutos.

5. Incline o recipiente medidor para acumular o p6 em um angulo e compare a cor resultante com as da
tabela, colocando o recipiente medidor préximo a cor mais préxima, observando-a de cima.

Limpe o recipiente de medicao apds o uso, feche bem os recipientes de reagente e armazene-os em local
fresco, seco e protegido da luz. Mantenha o produto fora do alcance de criangas e animais domésticos.

GR- levikég Mnpogopieg

IHMANTIKO: Kpatdre Ta otayovopeTpikd @lahibia katd Ty evotalaén MAvToTe He TO OTAYOVORETPIKD
OTOMIO KATAKOPUPA TIPO Ta KAT® Kat 0TAETE Xwpig PuoaNibeg. Ta aTayoVOHETPIKA OTOMIA MpéMel val
eival oteyvd e€wtepikd. A | Twv aviidpaotnpinv: Ze §npd mepiBdMov pe Beppokpao
£0WTEPIKOU XWPOU KAl HEGA 0TNV aPYIKI) CUOKEVATid.

1. ZemhoveTe To S0yEi0 PETPNONG APKETEC POPEC [1E TO VEPO TTOU TIPOKELTAL Vel SOKIPAOTEL Kall yepioTe T0
JéXPLTO GNPASL TwV 5 Ml XpNoIHOTOIGVTAS TN IApEXOHEVN oUpIyYa.

2. MpoaBéate 4 atayovec avidpaotnpiou ap. 1 Kat avakwvioTe.

3. Mpoabéate pia enmimedn omdtouha aviidpaotnpiou 3 (okovn) kat avakwiote. H okovn Sev Oa Siahvbei
TAPUG.

4. MpoobBéote 4 otayovec avuidpaotnpiov ap. 2 kat fote kahd, ) avtidpaon Ba mpaypatomoinOei
Jieta amd 4 ema.

5. Teipete T0 Soxeio PETPNONG yid VA GUGOWPEVOETE TN OKOVI) U0 YWVid Kl va GUYKPIVETE TO TPOKUTTOV
XpWpa e autd Tou mivaka TomoBetviac To Soyeio pétpnong Sima oto mnoiéotepo Xpwpa,
TIapatnP@VTaE To ané mavw.

KaBapiote to doyeio pétpnang petd m xprion, Kheiote kad ta doyeia avidpaotnpiwy kat anobnkevote
Ta o€ bpooepd, OTeYVO Kal MPOGTATEVHEVO ad To PG Pépog. Kpatriate To mpoidv pakptd amé maidid kat
Katoikida.
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